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BBepeHue

BaLu KOMNPeCCOpHbIA UHFaNATOP A0MeH UCN0Nb30BATLCA NOZ PYKOBOACTBOM KBANMULIMPO-
BAHHOT0 BPAYa ¥ / Wi CneuvanicTa no 06CNyKIBaHII0 anNapaTos MCKYCCTBEHHOM BEHTUNALIMM
nerkix. bnarogapum Bac 3a nokynky komnpeccoproro nirandatopa NB8O. [Tpu Haanexaluem yxope
1 UCN0Ab30BaHY Baww uHranatop obecneunt Bam HaaexHoe eyeHme Ha NPOTAKEHIN MHOTVIX

ner. JlaHHoe ycTpoidcTBO paboTaer ot anekTpoceti. fleuebHan npoLieaypa ocyLLecTBAAeTCA BbICTPO,
6e30nacHo 1 y106HO. [laHHoe yCTPOICTBO UAeanbHO NOAXOAWT ANA BCeX BO3paCToB. Mbl npu3bizaem
Bac BHIMaTeIbHO NPOYMTATH 3T0 PYKOBOACTBO, UTOObI Y3HaTb 00 0COOEHHOCTAX UHTanATOpa. BmecTe
€0 CBOVM BPAYOM W1 / M MEANLIHCKM CMIeLIanKICTOM, Bbl MOXeTe YyBCTBOBATb CebA KOM(OPTHO
11 YBEPEHHO, 3HaA, UTO Bbl N0AyYaeTe Hanbonee IQOeKTUBHbI METOZ MHFANALMOHHONO f1eYeHIs
JiblXaTesbHbIX NyTel.

NMPUMEYAHWE: Baw uxrandtop npeanasHaueH ana neueHina actmbl, XOBJT v apyrux pecnupa-
TOPHbIX 330001€BaHu, e BO BPEMA Neyeria TpebyeTca npuMeHeHIe a3po30/bHbIX NexkapCTs.
Mosanyiicta, NPOKOHCYNbTPYIATECD € Balim Nlevalwim Bpayom, 4Tobbl ONpeaeniTh, paspeLLeHo
JI NpUMeHerue Balero nekapcTsa AnA AaHHOro MHranATopa. [pu Bbibope Tvna, 103bl 1 pexima
NeyeHIa CegyiiTe MHCTPYKLMAM BalLiero neyatwiero Bpava.

[lanHblii npubop cootBeTcTByeT TpeboBaHuAM AnpekTusbl EC 93/42/EEC (IupekTinBa no MeauLMH-
CKvm npubopam) v esponeickoro cTanaapta EN 13544-1:20074-A1:2009 06opysoBaHme pecnnpa-
TOPHOV Tepaniyt - YacTb 1: HFranATopHble CUCTeMbI 1 X KOMMOHEHTbI.

@ I'Ipem;le 4yem UCMonb30BaTb aHHbIN ﬂpmﬁop BHUMaTeJIbHO npoumavﬁe VHCTPYKLMIO 1
(ﬂe/:lvae eit HEYKOCHUTENBbHO.

BHumaHue

Mosanyiicta, cobnioaaite Mepbl 6630MacHOCTH NP UCMONb30BAHIN MHTANATOPA. ITO YCTPOIACTBO
JO/KHO MCMONIb30BATLCA TOMBKO 110 €70 NPAMOMY Ha3HaUeHMio, Kak ONKCaHo B AHHOM PYKOBOA-
(TBe, 1 C 1eKapCTBAMIA TONIKO NOA HabNIOAeHIneM 11 B COOTBETCTBUY C MHCTPYKLMAMY Bpaua. He
1ICNOb3yiiTe YCTPOICTBO ANA aHACTE3MIA UAM BEHTUAALNM NIETKUX.

MpepocTepeeHnA npy NONb30BaHUM U3fienuem

MPOYTUTE HMKECNEAYVIOLLIEE MEPE/ MCMONB30BAHNEM

« Bo n36exanue nopaxeHIa IEKTpUYeCKIAM TOKOM: He JONyCKaiiTe NonafaHyA BOAbl Ha annapar.

« He norpyxaiite npu6op B XXAKOCTb.

« He ncnonb3yiiTe BO Bpema Kynaue.

« He npukacafiTeco k annapary, e OH ynan B Bogy - Cpasy e OTKA0UMTe NUTaHKe.

« He ucnonb3yiite npubop npu Hanuum NoBpexaeHHbIx uacTelt (BKN0YAA LWHYP NUTaHUA UK
BUAKY), e OH Obin MorpyX<eH B Boay unv nasan. OTnpasbTe NpuOOp Ha 3KCNEPTU3Y U PEMOHT.

« [Tprbop He AomKeH UCN0Ab30BaTbCA B MECTaX NPUMEHeHIA TOPIOYVIX ra30B, KUCOPOZA WK a3po-
30/1bHbIX NIPOAYKTOB.

« He 3arpaxziaiite BeHTUNALMOHHbIe 0TBeCTUA. He CTaBbTe NPUOOP Ha MATKYIO NOBEPXHOCTb, e
OTBEPCTIA MOTYT ObiTb 3arpaaeHbl.

« He ucnonb3yiite npubop, ecn yawwa AnA nexkapcTa nycra.

« [Tpv 06Hapy xeHuu oTKnoHeHuii B pabote npubopa He vcnonb3yiiTe ero, Moka yCTPOICTBO He Oyer
OCMOTPEHO U OTPEMOHT/POBAHO.

« Hemcnonb3yembiii npubop AomKeH ObiTb B OTKAIOYEHHOM COCTOAHUM.

« He HaknoHaiiTe uam BCTpAXvBaiiTe npubop 8o Bpema paborbi.

« [lepez1 0uMCTKOIA, 3anoNHeHvem 1 NoCTe KaXA0r0 MCMoAb30BaHI OTKAIoYaiiTe Npubop ot
IMEKTPUYECKON PO3ETKM.

« Micnonb3yiiTe NpUHAANEXHOCTI TONIbKO PEKOMEH/0BaHHbIE NPOU3BOANTENEM.

« He OepuTech BbIKN0UaTENb NUTaHUA MOKDbIMI PyKaM.

« He pa3bupaiiTe v He npeanpUHIMaiTe MONbITOK CAMOCTOATENLHONO PEMOHTA

« He ncnonb3yitte npubop AnA aHeCTe3uu Wi BeHTUAALIAN OPFaHOB AbIXaHIA

MpepocTepexeHus npu SKCINyaTayun usgenns

+ HacToATenbHO pexomMeHzyeTcA AETAM 1 UHBaNWAAM IICMONb30BaTb NPUBOP TONKO MOA NPUCMO-
TPOM B3POCIIBIX.

« He ponyckaiite nonaziaHya ncnapeHuii v a3po3ona ¢ iekapcTBamit B raa.

« MaKcvManbHas BMECTUMOCTb YaLLiv ANA MEAUKAMEHTOB 5 MJ; NepenoaHeHIe Yl He AonyCTMO.

« He ucnonb3yiite npubop o Bpema ynpasneHita TpaHOpTHbIM CPEAICTBOM.

« [p11 NOABNEHNM AMCKOMOOPTA WA UHOI AHOManNUK, MPEKpaTUTe UCMob30BaTh NPUOP HeMea-
NIEHHO.

« He ucnonb3yiite npubop, eciiv AibixatebHas TpyOKa corHyTa

« [puMeHeHe MeHTamUaNHa He NOATBEXAEHO N4 UCNONb30BAHNA C AAHHbIM NPUOOPOM.

MpepocTepeeHnA npy XpaHeHUn

« He xpatute npubop nozl Bo3aeicTaHeM NPAMbIX CONHEUHbIX Nyueli, B YCTIOBHAX BbICOKO TeMnepa-
TYpbl WY BNGXHOCTH.

« XpaHuTe npu6op B HEAOCTYNHOM AN fieTeil MecTe.

« Ecw He ucnonb3yeTe npuoop, AepuTe ero B OTKIIOYEHHOM COCTOAHNI

Mpenynpexaenne npyu ounctke

« [TpoBepaiiTe BO3AYLUHbIIA GUALTD, MYHALLTYK POTOBOIA, UHFANATOP U ApYriie AONONHUTENbHbIE
KOMOHEHTbI Nepes KasabiM CNob30BaHuem. [PA3HbIE UK U3HOLLEeHHbIe AeTanut JOMKHbI ObiTb
3aMeHeHbl.

« He norpyxaiite np16op B XXUAKOCTb. 3T0 MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHMI0 yCTPOIACTBa.

« OTKMIOYMTE YCTPOIICTBO OT 3NEKTPUUECKOIA PO3ETKM Nepes OUNCTKOI.

« Quuwaiire Bce HeoOXoauMble AeTany Mocne KaKoro CN0b30BaHMA, Kak yka3aHo B AaHHOM
PYKOBOACTBE.

- Beerna ynanaiire nio6ble 0CTaTKIN MeAMKAMEHTOB B pe3epByape ANd MeaVKaMeHTOB NoCe KaAoro
1cnonb3oBaxuA. Beeraa nposepsiTe oK FOAHOCTH Me/VKAMEHTOB N CMONIb30BAHIN € NpH-
bopom

« He xpaHuTe JibixaTenbHyio Tpy6Ky BRXHOI UM € 0CTaTKaMI MEUKAMEHTOB B Heid. 3T0 MoeT
ObITb NPUUMHOI GaKTepUaNbHON MHGeKLIM

MEAWULWHCKOE NPEAYNPEMAEHUE: naHHoe pykoBOACTBO 1 3AeNue He ABNAETCA 3amMeHoii
KOHCYNbTaLiA, NpefocTaBnAemblx BpauoM. MHdopmaLliio, CoaepxaLLyloca B HACTOALLEM JOKYMeHTe,
NN AHHOE U3/1eNe HeNb3A UCMONb30BaTh NS CAMOCTOATENIbHOI AUATHOCTIKY WAV EYEHINA UK
npy Bblbope nexapcTea. Ecnuy Bac ects unn Bbl nogto3peBaete, uTo ecTb, MeAMLMHCKIE Npobnembl,
He3ameanuTeNbHo 00paTuTeCh K Bpauy.

[inuTenbHoe UCMonb30BaHue NpeanonaraeT npumeHeke npubopa AnA pacibineHia 2 M Meanka-
MEHTOB 2 pa3 B fieHb N0 8 MUHYT U KOMHaTHoiA Temneparype (25°C).

[lnuTenbHbiii nepuios MOXeT BAPbIPOBAT B 3aBUCHMOCTY OT YCIIOBHI MMOb30BAHNA.

« OcHoBHoI 610K 5ropa

« Pacnbinutens 1roga

 LLInaHr Bo3ayWwHbI, Mywawtyk potooii 1 10Aa
« DunbTpbl BO3AYLIHbIE 60 AHeil
« Macka B3pocrnad v aeTckan 5ropa

TexHUYeCKMe XapaKTepUCTUKN U3fenus

Anantep Ana noakniouexna K cetn nutanma - DCT2V, 1A
HanpaxeHue ceTn AC100~2408, 50~60T1
[lotpebnaemas MOLLHOCTb <1281

YpoBeHb 3ByKa < 53 aBA (1 mep ot NB80)

[lnanaso AaBneHua komnpeccopa > 16 hywT/k8.atoim (110 kfa)

[nanazot pabouero aaBneHua > 8 dyHT/kB.AN0IM (55 kITa)
Pabouero [luanason pacxosa > 3.0n/MuH
[InanasoH pabouei Temnepatypsl 50 10 104°F (10 o 40°0)

< 90% OTHOCUTENBHOIA BAAXHOCTH
700-1060 rfa
40°F (-20 1o 60°C)

< 90% OTHOCUTENbHOIA BNAXHOCTI

BnaxHocTb Npy 3KCnnyaTaLmm
[lnanasoH paboyero aTMochepHoro JasfeHns
[lnanazow Temneparyp xpaxeHua 4001

BnaxHocTb npy xpaHerm

aopurs (LB 571449006 o
Bec 600 T (6e3 akceccyapos)
EMKOCTb 24N NexapcTBa Smn

Pa3mep yactuubl (MMAD) < 3.0MKM

(CpeaHAs CkopoCTb pacibineHys NONHOCTbH0 OTKPBITOM KflanaHe
> 0.25 mn/muH (0.9% coneBoro pacTeopa)
3aKPbITbIM Knanasom > 0.1Mn/MuH

(0.9% conesoro pacTBopa)

(TaHZapTHbIE aKCeccyapbl PacnbinuTent, WAaHr BO3AYLIHbIIA, MyHALITYK

POTOBOIA, YUALTPbI BO3AYLLIHbIE (5 LLUT.), Macka
B3pOCTad 1 fieTcKan
*B03MOXHbI TeXHIUECKYE U3MeHeHWA Oe3 NpeABAPUTENBHONO yBEAOMIEHIS.
*[1pOM3BOAUTENBHOCTD MOKET MEHATHCA B 3aBUCUMOCTY OT TUNA NIEKAPCTBA, TakWX KaK CyCMeH3ua
N BELLECTBO C BbICOKOIA BA3KOCTbIO; CMOTPY JIACT AaHHbIX NOCTaBLLUVMKa And 6onee noapobHoil
UHGOpPMALMIN.

A Wpentndukaums nspenua
2. Hacanka
4. OunbTp BO3AYLWHbIIA

1. PacnbinuTens
3. MyHawrTy poToBoit

5. Macka petckas 6. Macka B3pocnas

7. Anantep AnA noaKniouexna K cet nutanua 8. LLInaHr Bo3ayLHbIiA

9. OBepcTiie BO3AYLUHOTO GUnbTPa 10. Boinyck Bo3ayxa

11. Bblknioyatens nutaHua 12. THe310 And nogknioueHua anantepa

B Texuonorusa Perynuposku Knanana

MocpeacTBOM perynupoBaHya KnanaHa MOXHO J0CTYb Pa3NUUHbIX YPOBHEN BAKOCTI, B 3aBUCUMO-
TV 0T NoTpebHOCTel Nonb30BaTeNd. Hatwa VA TexHonoriA no3B0AAeT N0Ab30BATENIO PerynpoBaTh
CKOPOCTb pacnbinerua vacTiy o1 0.1 20 0.25 M / MIH.

HopMbl pacnibineia oueHb NpocTo KoppekTUpykTCa, 6e3 3ameHbl yacTeid. Boicokaa Hopmbl pac-
NbINeHA/NONHAA NPe/Ha3HAYeHa ANA BICOKOI BA3KOCTU NeKapCTB U Mofb30Bateneil ¢ foblunm
00BEMOM JblXaHIUg, B TO BPEMA Kak HIU3KaA HOPMA pacnbieHya bonbLue NOAXOAUT AN AeTeli/mna-
JIEHLIEB C HU3KMM 00BEMOM AbIXaHnA.

C (6opka uxranaropa

BbinoHMTe MHCTPYKUMYM MO 0YNCTKe JAHHOTO PYKOBOACTBA B pasdene “OuncTKa” nepes nepebim 1c-

N0Nb30BaHEM UHTANATOPA Y NOCE ero ANNTEbHONO XPAHEHNA.

MOMHUTE: MMepen 0uncTKo#, CO0PKOIA, a Takxe 10 1 MOCNe KAKOT0 UCNONb30BAHIA, BCEra OTKAI0-

yaiiTe KOMNPeCcop v ybeauTech, UTo BbIKI0UaTeNb MATAHNUA HAXOANUTCA B nonoxeHn “OFF”

1. YcTaHoBWTE KOMMPECCOP Ha POBHYI0 YCTOIYMBYIO NOBEPXHOCTL B MPEaENax JOCATaeMoCT.

2. AKKypaTHO NOKPYTUTe W NOTAHNTE KPbILLKY WHTanATOpa ANA Pa3feNeHia ero Ha ABe Cekuny (Yalua
NA MeAVKaMeHTOB 11 KpblLLIKa).

3. Ybenutech, uTo 3aCNIOHKa MPaBWIbHO YCTaHOBMEHA B KPbILLIKE eMKOCTY ANA MeAnKaMeHToB. (Tep-
JKEHb BHYTPY YalLI N4 N1eKAPCTBa AOMKeH MOnacTb B Ma3 HacaaKM.

4. [lobagbTe npeanucaHHoe KoNnuecTBo 1eKapcTea B Yally And MeAUKaMeHTOB.

5. CobepuTe MHranATop, akkypaTHO NOBOPAUMBAA Yallly ANA N1eKAPCTBA BMECTE C KPbILIKOH. YoeauTech,
4T0 006 CeKLIMM HafIeXHO COEAMHEHD.

MPEAYNPEXAEHWE: [lanHbiit cuvBon Ha U3LeN1 03HaUaeT, UTo 3T0 3NeKTPOHHbIN Npo-
JYKT 11, B COOTBETCTBYY C eBponefickoit aupexTuaoil 2012/19/EU, fomkeH ObiTb yTvamn3upo-
B2 B MECTHOM LiEHTpe yTunu3aLnm.

D 3kcnnyatauma uHranatopa

WHrandatop MoxeT pabotaTb Npy HaknoHe Ao 45°. Ecnu yron onbiue 45°, aepo3onb He byer
reHepupoBarbCA.

1. CoeaMHUTE OAMH KOHELl BO3AYLLHOTO LLUAGHTa € Pa3bemom pacibinuTens.

2. [IpoTVIBONONOMHbIV KOHeL| LLUNaHra CORAMHUTE C Pa3bemom Ha 0CHOBHOM 00ke.

3. TpuKpenuTe MyHALTYK POTOBOV UM MACKy K BEPXHE UacTin pacnbinuTens.

4. BvecTumocTb ualLm Ans nekapcrsa 2-5 M.

MPUMEYAHMWE: Mocne Kax 070 1CN0Nb30BaHIA pekoMenayeTca AenaTb 30-MIHyTHbIA uHTepBan.

JKcnnyaTaumua uHranaTopa

Mocne Kaxaoro MCNonb30BaHuA

1. OTCOBANHNTD WHYP NUTHWA OT CETH.

2. [lab npbopy NOAHOCTBI0 OCTHITH.

3. AKKypaTHO OTCOEAMHNTE BO3AYLUHBIA LUNGHT OT MHTanATOPa U BbineliTe OCTATKIA NiekapcTBa.
4. BoinonHuTe NpoLeaypy 0UUCTKY B COOTBETCTBIAN C UHCTPYKLMAMI JaHHOTO PYKOBOZCTBA.

E Wcnonb3oBaune ajantepa AnA NoAKAYEHNA K CeTU NUTaHUA

1. Yoeautech, 4to BbIKMIOYATENb NUTAHINA HAXOANTCA B NONOXeH!N “OFF”

2. TozcoeanHwTe aaanTep K COOTBETCTBYIOLLIEMY rHe3AY Ha 3aAHelt CTopoHe npnbopa.

3. Bctasbre Bunky apantepa B po3eTky. (Tpebyemble 3HaUeHUA BbIXOAHOO HANPAXEHIA 1 TOKa
a/lanTepa ykasabl BOAM3Y rHE3/a ANA NOAKMIUeHNA.)

4. C aHHbIM MHTanATop MOXHO UCMI0Ab30BATH TONbKO afantep, 0400peHHbIli Npou3BOAUTENeM.

5. Bknioumte nutanme: nonoxete “ON”

F Mpouenypa ouncrkn

MpombIBKa (BbINONHAETCA NOCA KaXA0iA NPOLeAypbI 1AM Nepes NepBbiM UCNob30BaHIeM)

1. Y6eauTecb, uTo BbIKAI0YaTeNb NUTaHUA HaxoauTca B nonoxeHin “OFF’, u ycTpoiicTBO OTKMioUeHo oT
IICTOUHMKA MUATAHNA.

2. OTcoeauHTE BO3AYLIHbIA LWAGHT OT 0CHOBDI MHFANATOPA.

3. AKKypaTHO NOKpYTWTE 11 NOTAHUTE KDbILLIKY UHTaNATOPa, UT00bl OTKDbITb 1 OTAENNTH ee.

4. TIpomoliTe KOMNOHEHTbI N0A NPOTOYHOIA FOPAYEN BOAOI.

5. BbiTpute uncTbIM NONOTEHLEM UNV AaliTe MOTHOCTbIO BBICOXHYTH Ha BO3AYXE.

6. CobepuTe MHranATop.

MPUMEYAHME: py nepBoii 0uicTKe U NI HEOOXOAUMOCTY XPaHeHUA U3aeNNA B TeueHme Ann-

TeNbHOTO NepUoza, HeOOXOAMMO TLIATENIbHO OYMCTATD BCe KOMMOHEHTbI, KDOME BO3YLIHbIA WAHT.

B03MOXKHa MOViKa B MOCYLOMORUHOI MaLLMHE.

Ouuncrka Komnpeccopa

lpoTipaiiTe KOMNPECCOp eXeaHeBHO, NCMONb3yA MATKYIO TKaHb.

MPUMEYAHMWE: liobas apyraa hopma 0UACTKI U NPUMeHeHIE MOKLLEro CpeaCTBa MOryT NoBpe-
JUTH OTAENKY YCTPOIACTBA.

G 3ameHa punbTpa

Bo3ayLwHbI GUALTD CNIeAyeT MeHATb, KOTAa ero LBET MeHACTCA Ha Cepblid.

1. CHmwTe KpbILUKY BO3AYLUHOTO QUALTPA, OCTOPOXHO NOTAHYS ee.

2. YbepuTe GunbTp Ceporo LigeTa.

3. TlocTaBbTe HOBBIN, UNCTHI GUALTP.

4. XopoLuo NpyKpenuTe KpblLIKY BO3AYLUHOTO GUALTPa K Npubopy.

MPUMEYAHME: Bo3yLwHble GuAbTpbl HeNtb3A YACTTb WK MbiTb. [lonycKaeTca ucnonb3oBaxie
T0bKO BO3AYLLHbIX GunbrpoB NBBO. He 3amensiite GuabTp anbTepHaTUBHbIMI MaTepUanamu, Hanpi-
Mep, xnondatobymaxHoli Tkarbio. He pabotaiite 6e3 Bo3ayLUHOrO GuabTpa.

YcTpaHeHne HencnpaBHocTeil
Ecnm Bo BpemA 1cnonb30BaHIA NPrbopa 3ameTiTe OTKNOKEHME T HOPMbI B ero paboTe, noxanyiicta,
npoBepbTe 1 UCNpaBbTe CledyioLLee:
1. YCTpoiicTBO He paboTaer, Tak Kak He NOAKMI0YeHo NuTaHwe: [TpoBepsTe NOAKNIOYEHMe afanTepa K
po3eTKe.
2. Het pacnbinexus unm HU3KIit ypoBeHb pacnibineHus:
+ [TpoBepbTe Hanuume NeKapeTsa B yaLue.
+ [IpoBepbTe VHranATop Ha Hanuuue NoBpexaeHuii.
+ [TpoBepbTe NONOXeHIe HACRLKI BHYTPY PachbinuTens.
« YeauTeCh, UTo BO3AYLUHbI LUNAHT ¥ APyriAe KOMMOHEHTbI NPaBUAbHO COBANHEHbI.
+ [TpoBepbTe BO3AYLUHbIA GUABTP 1 NP HEOBXOAUMOCTI 3aMEHNTe.

3awuTa OT NOPaXKeHNA NEeKTPUYECKNM TOKOM:
- 0bopynoBaHue knacca ll.

MpumeHaemble yactu Tuna BF: N

« MyHALTYK poTOBOI 1t Macka. D W

3awmTa oT NPOHNKHOBEHMS BOAbI:
-1P21
CreneHb 6e30MacHOCTU NPV HaANNYNN NErKOBOCM/ITAMEHSAIOLWNXCA
QHeCTeTUKOB Unu Kuciopopaa:
- He AP/APG (He ucnonb30BaTb Mpi Hanuuy NErkoBOCNNIAMEHAIOLLMXCA aHECTETUKOB UM KUCNo-
pona).

PL Jezyk Polski

Wstep

Nebulizator z kompresorem powinien by¢ uzywany wytacznie pod nadzorem wykwali-
fikowanego lekarza i/lub terapeuty odpowiedzialnego za leczenie drog oddechowych
Dziekujemy za dokonanie zakupu nebulizatora z kompresorem NB80. Przy prawidto-
wej konserwagji i uzytkowaniu, inhalator bedzie umozliwiat prawidtowe prowadzenie
terapii przez wiele lat. Urzadzenie jest zasilane ze standardowego Zrédta zasilania
pradem zmiennym. Terapia jest prowadzona szybko, bezpiecznie i wygodnie, dzieki
czemu urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby w kazdym wieku. Nalezy dokfadnie
przeczytac niniejsza instrukcje, aby zapoznac sie ze wszystkimi funkcjami nebulizatora.
Wspdtpraca z lekarzem i/lub terapeuta odpowiedzialnym za leczenie drég oddecho-
wych zapewni opracowanie najbardziej skutecznego sposobu leczenia schorzenia drog
oddechowych danego pacjenta.

UWAGA: Nebulizator jest przeznaczony do leczenia astmy, przewlekfej obturacyjnej
choroby ptuc oraz innych schorzen drég oddechowych, podczas ktérych wymagane
jest stosowanie lekéw w postaci aerozolu. Nalezy skonsultowac sie z lekarzem i/lub
farmaceuta w celu okreslenia, czy zalecone lekarstwo moze by¢ stosowane z tym ne-
bulizatorem. W odniesieniu do rodzaju, dawki i sposobu zazywania lekarstwa nalezy
Scidle przestrzegac zalecen swojego lekarza lub terapeuty odpowiedzialnego za lecze-
nie drég oddechowych.

Urzadzenie spetnia wszystkie wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EWG (Dyrektywa
dotyczaca urzadzen medycznych) oraz normy europejskiej EN 13544-1:2007+A1:2009
Sprzet oddechowy do terapii — Cze$¢ 1: Uktady nebulizujace i ich elementy.

Nalezy dokfadnie przeczytac niniejsza instrukcje przed rozpoczeciem korzystania
z produktu i zachowac ja do wykorzystania w przysztosci.

Ostrzezenia

Podczas uzytkowania nebulizatora nalezy przestrzegac ogolnych wskazéwek bezpie-
czenstwa. Urzadzenie powinno by¢ wykorzystywane tylko do celéw, do jakich jest
przeznaczone, wymienionych w niniejszej instrukcji obstugi i jedynie z lekarstwami.
Nie nalezy uzywac urzadzenia do znieczulania lub respiracji obwodéw oddechowych.

Ostrzezenia dotyczace produktu

PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEZY PRZECZYTAC PONIZSZE

WSKAZOWKI

e Dla unikniecia porazenia pradem elektrycznym: nie narazac urzadzenia na dziatanie wody.

o Nie zanurza¢ urzadzenia w zadnej cieczy.

e Nie uzywac urzadzenia podczas kapieli.

e Nie dotykac urzadzenia, ktére wpadto do wody — natychmiast wyjac¢ wtyczke z
gniazdka sieciowego.

o Nie uzywac produktu, jezeli jakiekolwiek jego czesci (w tym przewdd zasilajacy lub
wtyczka) sg uszkodzone, urzadzenie zostato zanurzone w wodzie lub upuszczone na
ziemie. Nalezy natychmiast wysta¢ urzadzenie do kontroli i naprawy.

e Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w poblizu fatwopalnych gazéw, tlenu lub
aerozoldw w sprayu.

e Otwory wentylacyjne nie moga by¢ zatkane. Nie ustawiac urzadzenia na miekkiej
powierzchni, na ktdrej otwory moga zostac zatkane.

o Nie wiaczac urzadzenia, jezeli zbiorniczek na lekarstwa jest pusty.

o W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci, nie nalezy uzywac urza-
dzenia, ale natychmiast wysta¢ je do kontroli i naprawy.

e Urzadzenie podigczone do gniazdka zasilania nie powinno by¢ pozostawiane bez
opieki.

e Podczas uzytkowania nie nalezy przechyla¢ urzadzenia i nie potrzasac¢ nim.

e Przed przystapieniem do czyszczenia lub napetniania urzadzenia oraz po kazdym
uzyciu nalezy wytaczy¢ wtyczke z gniazdka zasilania.

o Nie uzywac zadnych akcesoriow, ktore nie zostaly zatwierdzone przez producenta.

e Nie dotykac wytgcznik zasilania urzadzenia mokrymi rekami.

o Nie rozkrecaj, ani nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie.

e Urzadzenie nie nadaje sie do anestezjologi oraz obwodow podtrzymuja cych od-
dychanie.

Ostrzezenia dotyczace uzytkowania

e Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci lub osoby niepetnosprawne wyfacznie
pod $cista opieka 0séb dorostych.

e Oczy uzytkownika powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od otworu wylo-
towego mgietki zawierajace] lekarstwo.

e Maksymalna pojemnos$¢ zbiorniczka na lekarstwa wynosi 5 ml i nie moze by¢ prze-
kraczana.

o Nie nalezy korzystac z urzadzenia podczas prowadzenia pojazdu.

o W razie poczucia dyskomfortu lub nieprawidtowego funkcjonowania nalezy natych-
miast przerwac korzystanie z urzadzenia.

o Nie uzywaj urzadzenia jedli rurka powietrza jest zatamana badz przytkana.

e Pentamidine nie jest dopuszczony do uzytku z inhalatorem.

Ostrzezenia dotyczace przechowywania

e Urzadzenie nie powinno by¢ przechowywane w miejscu narazonym na bezposrednie
dziafanie promieni stonecznych, w szczegélnie wysokiej temperaturze lub wilgotnosci.

e Urzadzenie powinno by¢ przechowywane poza zasiegiem matych dzieci.

o Kiedy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka Sieciowego

Ostrzezenia dotyczace czyszczenia

o Przed kazdym uzyciem urzadzenia nalezy sprawdzic filtr powietrza, nebulizator, ust-
nik oraz wszelkie elementy opcjonalne. Czesci zabrudzone lub zuzyte musza by¢
wymienione.

e Nie zanurzac urzadzenia w wodzie. Moze to spowodowac jego uszkodzenie.

e Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

e Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ wszystkie czesci w sposob opisany w niniejszej
instrukcji.

e Po uzyciu pozbad? sie pozostatosci leku z nebulizatora. Zawsze korzystaj ze Swiezych lekow.

e Nie przechowuj przewodu powietrza z wilgocia lub resztkami lekéw. To moze spo-
wodowac infekcje bakteryjna.

OSWIADCZENIE MEDYCZNE: niniejsza instrukcja i urzadzenie nie moga w zadnym
wypadku zastepowac porady uzyskanej od lekarza lub innego wykwalifikowanego
pracownika stuzby zdrowia.

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji oraz urzadzenie nie moga by¢ uzywane
do celéw diagnostycznych, leczenia jakichkolwiek schorzen lub zazywania lekéw we
wiasnym zakresie. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek choroby, nalezy natychmiast
skonsultowac sie z lekarzem.

Okres wytrzymatosci sprzetu, pod warunkiem, ze produkt stosuje sie do nebulizacji
lekéw 2ml, 2 razy dziennie w ciagu 8 minut za kazdym razem, w temperaturze
pokojowej (25 © C).

Okres wytrzymatosci sprzetu moze sie rozni¢ w zaleznosci od srodowiska pracy.

e Jednostka gtéwna 5 lata
o Zestaw nebulizatora 1 lata
e Przewdd powietrza, Ustnik 1 lata
o Filtr powietrza 60 dni
© Maska dla dorostych i dzieci 5 lata
Specyfikacje produktu
Zasilacz sieciowy DC12V, 1A
Zasilanie AC100~240V, 50~60 Hz
Pobor mocy <12W

Poziom hatasu < 53 dBA (1 metr od urzadzenia NB80)

> 16 psi (110 kPa)

> 8 psi (55 kPa)

> 3.0 litréw na minute

50°F do 104°F (10°C do 40°C)

< 90% wilgotnosci wzglednej

700 -1060 hPa

-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

<90 % wilgotnosci wzglednej
145mmx109mmx73mm (5.7 1x4.29x2.87 cali)

Zakres ciénienia kompresora

Zakres ci$nienia roboczego
Roboczego natezenie przeptywu
Zakres temperatury robocze]

Zakres wilgotnosci roboczej
Ciénienie atmosferyczne robocze
Zakres temperatury przechowywania
Zakres wilgotnosci praechowywania
Wymiary (dh. x szer. x wys.)

Cigzar 600 g (bez akcesoriow)
Pojemnos¢ zbiorniczka na lek 5ml (cc)

Roz iar czastek ( MI\/IAE -Srednica, | < 3.0um

aero ynamiczna czastek w aerozolu)

15~20mins.

95~100°C
(203~212°F)

AC Adapter
(S2C20) €
(23.8/21.35) AB

3

<40°C
(104°F)

Srednia predkoé¢ nebulizadji Catkowicie otwarty zawor > 0.25ml/min

(0.9% roztworu soli)

Zamkniety zawor > 0.1ml/min

(0.9% roztworu soli)

Zestaw nebulizatora, Przewdd powietrza, Ustnik, Filtr (5

szt.), Maska dla dorostych i dzieci
*7 zastrzezeniem modyfikacji technicznych, ktore moga zosta¢ wprowadzone bez uszkodzenia.

Akcesoria standardowe

*Wydajnos¢ pracy urzadzenia moze zaleze¢ od rodzaju lekarstw, takich jak zawiesiny lub leki o wyso-
kiej lepkosci. Szczegdtowe informacje zostaty zamieszczone w karcie danych produktu.

A Identyfikacja produktu

1. Zestaw nebulizatora 3. Ustnik zakrzywiony
6.Maska dla dorostych
9. Szczelina filtra powietrza

12. Gniazdo zasilacza sieciowego

2. Dysza

5. Maska dla dzieci
8. Przewdd powietrza
11. Wytacznik zasilania

4. Filtr powietrza
7. Zasilacz sieciowy
10. Otwor wylotowy powietrza

B Technologia regulowalnych zaworéw

Regulowany zawdr jest w stanie dostarczy¢ lekarstwo z innym poziomem lepkosci
wedtug potrzeb kazdego uzytkownika. Nasza technologia umozliwia rézne poziomy
requlacji predko$¢ nebulizacji od 0,1 - 0,25 ml / min przy statej wielkosci czastek.

Predkos$¢ nebulizacji moze by¢ regulowana przez uzytkownika w bardzo prosty sposb,
bez wymiany czesci. Wysoka predkos¢ nebulizacji jest dla lekéw wysokiej lepkosci i
wyzszej zdolnosci oddychania przez uzytkownika, podczas gdy nizsza stopa nebulizacji
bedzi bardziej odpowiednia dla dzieci / niemowlat z mniejsza zdolnoscia oddychania.

C Montaz nebulizatora

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji dotyczacych czyszczenia, zamieszczonych w punk-
cie ,Sposob czyszczenia” niniejszej instrukcji, aby dokfadnie umyc¢ urzadzenie przed
pierwszym uzyciem lub kiedy nie byto wykorzystywane przez diuzszy czas.

NALEZY PAMIETAC, ABY: Zawsze wyja¢ wtyczke kompresora z gniazdka zasilania i

ustawi¢ wytacznik w pozycji , OFF" (Wyt.) przed przystapieniem do czyszczenia i mon-

tazu oraz przed i po kazdym uzyciu.

1. Ustawic¢ kompresor na ptaskiej, stabilnej powierzchni w zasiegu reki.

2. Delikatnie przekreci¢ i wyjac pokrywke nebulizatora, aby rozdzieli¢ jg na dwie czesci
(zbiorniczek na lekarstwa i pokrywka).

3. Upewnij sie, e dysza jest prawidtowo zainstalowana w gornej pokrywie. Koricowka
znajdujaca sie wewnatrz zbiorniczka na lekarstwa jest wktadana do przewodu dyszy.

4. Umiesci¢ odpowiednig ilos¢ leku w zbiorniczku na lekarstwa.

5. Zmontowac nebulizator, ostroznie przykrecajac zbiorniczek na lekarstwa i pokrywke.
Upewnic sie, ze obie czesci s3 zmontowane prawidfowo.

OSTRZEZENIE: Symbol umieszczony na urzadzeniu oznacza, 7e stanowi
E ono produkt elektroniczny spefniajacy wszystkie wymogi europejskiej Dyrek-
tywy 2012/19/EU. Dla zapewnienia odpowiedniej utylizacji, produkty elek-
B {roniczne musza by¢ przekazywane do miejscowych punktéw zbiorki w celu
przeznaczenia ich do recyklingu.

D Obstuga nebulizatora

Nebulizator nie powinien by¢ nachylony pod katem przekraczajacym 45°.

Jezeli kat nachylenia jest wiekszy niz 45° stopni aerozol nie bedzie wytwarzany.

1. Podfaczy¢ jeden koniec przewodu powietrznego do otworu wylotu powietrza.

2. Ostroznie podfaczy¢ drugi koniec ztacza przewodu powietrza do koricowki w pod-
stawie zestawu nebulizatora.

3. Zatozy¢ zakrzywiony ustnik lub opcjonalna maske na gorze nebulizatora.

4. Pojemnos¢ zbiorniczka na lekarstwa wynosi 2-5 ml.

UWAGA: Po kazdym uzyciu zalecany jest 30 minutowy spoczynek urzadzenia.

Obstuga inhalatora

Po kazdym uzyciu:

1. Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

2. Zaczekac na catkowite schtodzenie sie urzadzenia.

3. Ostroznie odfaczy¢ przewdd powietrza od zestawu nebulizatora i wyla¢ pozostatosci
lekarstwa.

4. Przeprowadzi¢ procedure czyszczenia w sposob opisany w niniejszej instrukdji.

E Korzystanie z zasilacza sieciowego

1. Upewnic sie, ze wylacznik zasilania jest ustawiony w pozycji , OFF" (Wyt.). Podtaczy¢
przewdd zasilajacy do gniazdka.

2. Podfacz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza na tylnej sciance urzadzenia.

3. W16z wtyczke zasilacza do $ciennego gniazdka zasilania. (dane dotyczace wymaga-
nych dla zasilaczy parametrow napiecia i mocy w sieci zasilania zostaty umieszczone
obok gniazda.)

4.7 nebulizator nalezy uzywac wytacznie zatwierdzonych, kompaty bilnych zasilaczy
sieciowych.

5. Ustawi¢ wylacznik zasilania w pozycji ,ON" (Wh.).

F Procedury dotyczace czyszczenia

Sposob ptukania (ktére powinno by¢ wykonywane po kazdym uzyciu urzadzenia lub

przed pierwszym uzyciem )

1. Upewnic sie, ze wytacznik zasilania zostat ustawiony w potozeniu ,OFF" (Wyt), a
urzadzenie jest odtaczone od gniazdka zasilania.

2. Odfaczy¢ przewdd powietrza z podstawy nebulizatora.

3. Delikatnie przekrecic i wyja¢ pokrywke nebulizatora, aby otworzy¢ i zdjac ja.

4. Wyptukac nebulizator i jego elementy goraca woda z kranu.

5. Wytrze¢ do sucha czystym recznikiem lub pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia
na powietrzu.

6. Ponownie zmontowac nebulizator.

UWAGA: Przed pierwszym uzyciem lub jezeli urzadzenie nie byto wykorzystywane

przez dtuzszy czas, nalezy doktadnie umy¢ wszystkie komponenty, z wyjatkiem prze-

wod powietrza. Zestaw nebulizatora moze by¢ myty w zmywarce do naczyn.

Czyszczenie kompresora

Kompresor powinien by¢ czyszczony codziennie miekka sciereczka.

UWAGA: Wykonywanie czyszczenia w inny sposdb lub uzycie jakichkolwiek innych
srodkow czyszczacych moze spowodowad uszkodzenie obudowy urzadzenia.

G Zmiana filtra

Bardzo wazne jest, aby filtr powietrza byt wymieniany, kiedy zmienia kolor na szary.
1. Zdjac pokrywke filtra powietrza, delikatnie przesuwajac do przodu.

2. Wyjac szary filtr.

3. Zatozy¢ nowy, czysty filtr powietrza.

4. Doktadnie zatozy¢ pokrywke filtra powietrza w urzadzeniu.

UWAGA: Filtry powietrza nie moga by¢ czyszczone ani myte. Nalezy uzywac wytacz-
nie filtrow powietrza NB80. Nie nalezy stosowac zamiast filtrow jakichkolwiek innych
produktéw, takich jak materiaty bawetniane. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane bez
filtra powietrza.

Rozwiazywanie probleméw

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci podczas uzytkowania urzadze-
nia, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
. Urzadzenie nie pracuje po wcisnieciu wytacznika zasilania:
Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest prawidtowo podtaczone do gniazdka zasilania.
. Brak mgietki lub bardzo powolne wytwarzanie mgietki:
e Sprawdzi¢, czy lekarstwo zostato umieszczone wewnatrz zbiorniczka.
e Sprawdzi¢, czy nebulizator nie jest uszkodzony.
e Sprawdzi¢ potozenie koricdwki wewnatrz nebulizatora.
o Upewnic sie, ze przewdd powietrza i inne komponenty sa zatozone prawidtowo.
o Sprawdzic filtr powietrza i w razie potrzeby wymienic.

N

Ochrona przed porazeniem czesci elektrycznych:
o

e Urzadzenie klasy II.
Y.y

Czesci typu BF:
o Ustnik i maska.

Zabezpieczenie przed niepozadanym przedostawaniem sie wody:
e P21

Stopien ochrony w obecnosci tatwopalnych srodkéw znieczulaja-

cych lub tlenu:
e Brak zabezpieczenia AP/APG (produkt nie jest przeznaczony do uzycia w obecno-

4ci fatwopalnych srodkow znieczulajacych lub tlenu).
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Customer Name:

Warranty Registration (Must be completed within 10 days of purchase)

Gender: Male[] Female[] Age:
Product Information

Date of purchase:

Street Address: City:
State: ZIP code:
Telephone: E-mail address:

Store where purchased:

Price Paid (excl. Tax):

This instrument is covered by a 3 year guarantee from the purchase date. The guarantee is valid only on presentation of the
guarantee card completed by the dealer confirming purchase date or the receipt. Nebulizer Components are not included.
Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-
compliance with the instruction manual. Please contact Rossmax Service or distributors.
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EN English

Introduction

Thank you for purchasing a NB80 Compressor Nebulizer. With proper care and use,
your nebulizer will provide you with many years of reliable treatments. This unit oper-
ates on standard AC power. Treatments are delivered quickly, safely and conveniently
making this unit ideal for all ages. We encourage you to thoroughly read this guide-
book to learn about the features of your nebulizer. Your compressor nebulizer should
be used under the supervision of a licensed physician and/or a respiratory therapist.
Together with your physician and/or respiratory therapist, you can feel comfortable
and confident knowing that you are obtaining the most effective inhalation treat-
ments for your respiratory condition.

NOTE: Your nebulizer is intended for use in treatment of asthma, COPD and other
respiratory ailments in which an aerosolized medication is required during therapy.
Please consult with your physician and/or pharmacist to determine if your prescrip-
tion medication is approved for use with this nebulizer. For type, dose, and regime of
medication follow the instructions of your doctor or respiratory therapist.

This device fulfils the provision of the EC directive 93/42/EEC (Medical Device Direc-
tive) and the European Standard EN 13544-1:2007+A1:2009 Respiratory therapy
equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components.

® Please read this manual carefully before use and be sure to keep this manual.

Cautions

Please use general safety precautions when operating your nebulizer. This unit should
be used only for its intended purpose as described in this guidebook and with medi-
cations only under the supervision and instruction of your physician. Do not use the
device in anesthetic or ventilator breathing circuits.

Product cautions

READ THE FOLLOWING BEFORE USING

e To avoid electrical shock: keep unit away from water.

® Do not immerse the unit in liquid.

Do not use while bathing.

Do not reach for a unit that has fallen into water immediately unplug the unit.

e Do not use the unit if it has any damaged parts (including plug), if it has been
submersed in water or dropped. Promptly send the unit for examination and repair.

e The unit should not be used where flammable gas, oxygen or aerosol spray products
are being used.

o Keep the air vents open. Do not place the unit on a soft surface where the openings
can be blocked.

o |f the medication cup is empty, do not attempt to operate the unit.

o If any abnormality occurs, discontinue to use until the unit has been examined and
repaired.

o The unit should not be left unattended while plugged in.

e Do not tilt or shake the unit when in operation.

e Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning, filling and after each
use.

¢ Do not use attachments unless recommended by the manufacturer.

Do not plug or unplug the AC adapter into the electrical outlet
with wet hands.

e Unplug the AC adapter from the electrical outlet after using the device.

Do not disassemble or attempt to repair the unit.

Do not use the device in anesthetic or ventilator breathing circuits.

Operating cautions

e Close adult supervision is highly recommended when the unit is used by children
or invalids.

o Keep your eyes away from the output of medication mist.

 The maximum capacity of the medication cup is 5 ml and should not be overfilled.

Do not use this unit while operating a vehicle.

o If any discomfort or abnormality occurs, stop using the unit immediately.

* Do not use the device if the air tube is bent.

e Pentamidine is not an approved medication for use with this device.

Storage cautions

Do not store the unit in direct sunlight, high temperature or humidity.
o Keep the unit out of reach of small children.

o Always keep the unit unplugged while not in use

Cleaning cautions

o Check air filter, nebulizer, mouthpiece and any other optional component before
each use. Dirty or worn parts should be replaced.

e Do not immerse the unit in water. It may damage the unit.

e Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning.

o Clean all necessary parts after each use as instructed in this guidebook.

o Always dispose of any remaining medication in the medication cup after each use.
Use fresh medication each time you use the device.

e Do not store the air tube with moisture or medication remaining in the air tube. This could
result in infection as a result of bacteria.

MEDICAL DISCLAIMER:

This manual and product are not meant to be a substitute for advice provided by your
doctor or other medical professionals.

Don't use the information contained herein or this product for diagnosing or treating
a health problem or prescribing any medication. If you have or suspect that you have
a medical problem, promptly consult your doctor.

Durable periods are as follows, provided the product is used to nebulize 2ml of medi-
cation 2 times a day for 8 minutes each time at room temperature (25°C).
Durable period may vary depending on usage environment.

e Main unit 5 years
o Nebulizer Kit 1 year
o Air Tube, Mouthpiece 1 year
o Air Filter 60 days
o Adult and child masks 5 years

Product specifications

AC Adaptor DC12V, 1A

Power AC100~240V, 50~60Hz

Power Consumption <12W

Sound Level < 53 dBA (1 meter away from NB80)

Compressor Pressure Range
Operating Pressure Range

> 16 psi (110 kPa)
> 8 psi (55 kPa)

Operating Flow Range >3.0lpm
Operating Temperature Range 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operating Humidity Range <90% RH

700-1060 hPa
-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Operating Atmospheric Pressure Range
Storage Temperature Range

Storage Humidity Range <90 % RH

Dimension (L x W x H) 145mmx109mmx73mm
(5.71x4.29x2.87 inches)

Weight 600g (without accessories)

Medication Capacity 5ml(cc)

Particle Size (MMAD) < 3.0um

Average Nebulization Rate Fully open Valve > 0.25ml/min
(0.9% Saline Solution)
Closed Valve > 0.1ml/min

(0.9% Saline Solution)

Nebulizer Kit, Air Tube, Mouthpiece,
Filters (5pcs), Adult and child masks

Standard Accessories

*Subject to technical modification without prior notice.

*Performance may vary with drugs such as suspensions or high viscosity, See drug
supplier's data sheet for further details.

A Product identification

1. Nebulizer Kit 2. Nozzle 3. Angled Mouthpiece
4. Air Filter 5. Child Mask 6. Adult Mask
7. AC Adaptor 8. Air Tube 9. Air Filter Slot

10. Air Output 11. Power Switch

B Valve Adjustable Technology

The proprietary adjustable valve is able to deliver medications of different viscosity
level according to every user’s conditions and needs at ease. Our VA technology al-
lows users to adjust different levels of nebulization rate ranging from 0.1 — 0.25 ml/
min at consistent particle size.

The nebulization rates can be adjusted by the user in a very easy way without ex-
changing parts. Higher nebulization rate/fully open is for higher viscosity medications
and higher breathing capacity user while lower nebulization rate with closed valve
will be more appropriate for kids / infants with lower breathing capacity.

12. AC Adaptor Jack

C Assembling your nebulizer kit

Follow the cleaning instructions in this guidebook under “Cleaning technique” prior

to using your nebulizer for the first time or after it has been stored for an extended

period of time.

REMEMBER: Always unplug the compressor and make sure the power-switch is

turned to the "OFF" position before cleaning, assembling and before or after each

use.

1. Place the compressor on a flat, stable surface within reach.

2. Gently twist and pull straight up on the lid of the nebulizer to separate into two
parts (medication cup and cover).

3. Make sure that the nozzle is properly installed on the upper cover. The stem inside
the medication cup inserts into the tube of the nozzle.

4. Add the prescribed amount of medication to the medication cup.

5. Reassemble the nebulizer by carefully twisting the medication cup and cover to-
gether. Make sure that the two parts fit securely.

WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic product
and following the European directive 2012/19/EU the electronic products
have to be disposed on your local recycling centre for safe treatment.

D Operating your nebulizer

The nebulizer is operable at up to a 45° angle. If the angle is greater than 45°, no
aerosol will be generated.
1. Attach one end of the air tube connector to the air output.

2. Carefully attach the opposite end of the air tubing connector to the stem at the base
of the nebulizer kit.

3. Attach the angled mouthpiece or mask to the top of the nebulizer.

4. The capacity of the medication cup is 2~5 ml.

NOTE: A 30-minute interval is recommended after each use.

Operating your nebulizer

After every use:

1. Unplug the unit from the power source.

2. Allow the unit to completely cool.

3. Carefully detach the air tubing from the nebulizer and pour out any remaining
medication.

4. Follow the cleaning procedures provided in this guidebook.

E Using the AC Adapter

1. Check that the power switch is in the “OFF" position.

2. Connect the AC adapter with the AC adapter jack in the back of the unit.

3. Plug the AC adapter into the socket. (AC adapters with re-quired voltage and cur-
rent indicated near the AC adapter jack.)

4. Use only the authorized AC Adaptor with this nebulizer.

5. Press the power-switch to the “ON" position.

F Cleaning procedures

Rinsing technique (performed after each treatment or before first use).

1. Make sure that the power-switch has been turned to the "OFF" position and the
unit has been disconnected from the power source.

2. Disconnect the air tube from the nebulizer device.

3. Gently twist and pull up the cover of the nebulizer kit to open and separate.

4. Rinse the nebulizer kit and components with hot tap water.

5. Dry with clean towels or completely air dry.

6. Reassemble the nebulizer kit.

NOTE: For the first time cleaning or after the unit has been stored for an extended

period of time, thoroughly clean all components, except the air tube. The nebulizer kit

is dishwasher safe.

Cleaning the compressor
Wipe the compressor daily using a soft cloth.
NOTE: Any other form of cleaning or cleaning agents may damage the finish of the unit.

G Changing the air filter

It is important to change the air filter approximately when the air filter turns gray. It is

recommended to change air filter every 2 months.

1. Remove the air filter cover by gently pulling forward.

2. Discard the gray filter.

3. Replace with a new, clean air filter.

4. Securely re-attach the air filter cover to the unit.

NOTE: Air filters cannot be cleaned or washed. Only NB8O air filters can be used. Do
not substitute alternate material such as cotton. Do not operate without an
air filter.

Troubleshooting

If any abnormality occurs during use, please check and correct the following:
1. Unit does not operate when power switch is pressed: Check the AC connection to
the outlet.
2. No misting or low rate of misting:
o Check that there is medication in the nebulizer cup.
e Check the main unit if there is any physical damage.
e Check the position of the nozzle inside the nebulizer.
© Make sure that air tube and other components are properly attached.
e Check the air filter and replace if necessary.
Protection against electric shock:
e Class Il equipment . N
Type BF applied parts: D W
o Mouthpiece and mask .
Protection against harmful ingress of water and
particulate matter:
° [P21
Degree of safety in the presence of flammable
anesthetics or oxygen:
e No AP/APG (not suitable for use in the presence of flammable anesthetics or
oxygen).
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Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The NB8O is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the NB80 should assure that it is used in such an environment.

Emission test Compliance Electromagnetic environment-guidance
]:I'he NBS(_)l_ #sesf RF eneFr{ only for its internal
. unction. Therefore, its emissions are very
RF emissions CISPR 11 Group 1 low and are not likely to cause any interference in
nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11 Class B The NBSO is suitable for use in all establishments,
Harmonic emissions IEC 61000~ ClassA including domestic establishments and those|
3-2 directly connected to the public low-voltage power|
Voltage fluctuationsflicker emis- | supply network that supplies buildings used for|
sions IEC 61000-3-3 omplance  |domestic purposes.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The NB8O i intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the NB80 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test | IEC 60601 test level [ Compliance level | Electromagnetic environment-guidance

Electrostatic |+ 6 kV contact + 6 kV contact Floors should be wood, concrete or ceramic|

discharge + 8 kVair +8kV air tile. If floors are covered with synthetic

gESD& IEC material, the relative humidity should be at

1000-4-2 least 30%

Electrical fast |+ 2V for power + 2KV for power  [Mains power quality should be that of a

transient/burst supp\l}/ lines supply lines typical commercial or hospital environment.

IEC 61000-4-4 Ii 1kV for input/output  |Not applicable

ines

Surge IEC |+ 1kV line(s) toline(s) |+ 1kV differential ~ |Mains power quality should be that of a

61000-4-5 |+ 2kV line(s) toearth  |mode typical commercial or hospital environment.
Not applicable

Voltage Dips, |<6% UT(>95% dipin  <56% UT(>95% dip |Mains power quality should be that of a

short interrup- U'I:) for 0,5 cycle
tions and volt- [40% UT(60% dip in
age variations |UT) for 5 cycles
on power sup- [70% UT(30% dip in
ﬁ!:y input lines |UT) for 25 cycles

C 61000-4- |<5% UT(>95% dip in
1 UT)for5s

in UTEJfor 0,5 cycle typical commercial or hospital environment.
40% UT(60% dip in|If the user of the NB80 requires continued
UT)for5cycles  |operation during power mains interruptions,
70% UT(30% dip in it is recommended that the NB8O be pow-
UT) for 25 cycles  |ered from an uninterruptible power supply
<5% UT(>95% dip |or a battery.

inUT)for5s
Power 3Am 3Am The NB80 power frequency magnetic fields
frequency should be at levels characteristic of a typical
(50/60 Hz) location in a typical commercial or hospital
magnetic field environment.
IEC 61000-4-8

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The NB8O is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the NB80 should assure that is used in such and environment.
f IEC 60601| Compli-

Immunity test test level |ance level

Electromagnetic environment-guidance

Portable and mobile RF communications equipment should be
used no closer to any part of the NB80 including cables, than
the recommended separation distance calculated from the

Conducted equation applicable to the frequency of the transmitter. Recom-
RF 3 Vims mended separation distance:
IEC 61000- |190KHzto d=12P,d=12P 80MHz to 800 MHz, d = 2,3 VP
46 B0MHz  3Vims  |800MHz to 2,5 GHz

Where P is the maximum output power rating of the transmitter
Radiated RF [3V/M_[3VIm linwatts (W) according to the transmitter manufacturer and d is
IEC 61000- |8OMHzto the recommended separation distance in metres (m).
43 2,5 GHz Field strengths from fixed RF transmitters, as determined

by an electromagnetic site survey, @ should be less than the
compliance levelin each frequency range. P Interference may
occur in the vicinity of equipment marked with the following
symbol: (§)

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is af-

fected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a: Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) tel-
ephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the NB80 is used exceeds the apf)licable RF compliance
level above, the NB80 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is
observed, additional measures my be necessary, such as re-orientingbor relocating the NB80.

b: Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distance between pﬁrta'\kl)geggnd mobile RF communications equipment and
the

The NB8O is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF distur-|
bances are controlled. The customer or the user of the NB80 can help prevent electromagnetic|
interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communica-|
tions equipment ﬁransmitters) and the NB80 as recommended below, according to the maximum
output power of the communications equipment.

Rated maximum Separation distance according to frequency of transmitter (m)
output power of trans-| 150kHz to é})MHz/ 80MHz to 800MHz / 800MHz to 2,5GHz /
mitter (W) d=12VP =12\P d=23VP
0,01 0,12 012 023
0.1 0,38 0,38 0,73
1 1.2 1.2 23
10 38 338 73
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation dis-
tance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter,
where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter,
manufacturer.

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by|

absorption and reflection from sfructures, objects and people.

ES Espanol

Introduccion

Gracias por comprar el nebulizador de compresor NB80. Con el cuidado y uso ade-
cuado, su nebulizador le proporcionara tratamientos fiables por muchos afios. La uni-
dad funciona con corriente alterna estandar. Los tratamientos se conducen de modo
rapido, seguro y conveniente, haciendo que la unidad sea ideal para cualquier edad.
Recomendamos que lea este manual de usuario atentamente para llegar a conocer las
caracteristicas de su nebulizador. Su nebulizador de compresor deberia utilizarse bajo
la supervision de un médico y/o terapista respiratorio licenciado. Junto con su médico o
su terapista respiratorio, podra sentirse confortable y confidente sabiendo que esté ob-
teniendo los tratamientos de inhalacion més efectivos para su enfermedad respiratoria.

NOTA: Su nebulizador se ha concebido para su uso en el tratamiento de asma, EPOC
u otras enfermedades respiratorias, en las cuales se requiere una medicacion aeroso-
lizada durante la terapia. Por favor consulte a su médico y/o farmacéutico para deter-
minar si su medicacion recetada esta autorizada para el uso con este nebulizador. Con
respecto al tipo, a la dosis y al régimen de la medicacion, observe las instrucciones de
su médico o terapista respiratorio.

Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 93/42/CEE (Directiva de Productos
Sanitarios) de la CE y la Norma Europea EN 13544-1:2007+A1:2009 Equipos de tera-
pia respiratoria - Parte 1: Sistemas de nebulizacion y sus componentes.

@ Por favor, lea este manual cuidadosamente antes del uso. Por favor, fijese en
guardar este manual.

Precauciones

Por favor, tome las precauciones de sequridad generales al estar operando su nebuliza-

dor. Esta unidad s6lo debera usarse para el fin descrito en este manual de usuario y con

medicaciones bajo la supervision e instruccion de su médico. No use este dispositivo en
circuitos de anestesia o respiracion-.

Precauciones referentes al producto

LEA LO SIGUIENTE ANTES DEL USO

o Para prevenir choques eléctricos: mantenga la unidad alejada de agua.

¢ No sumerja la unidad en liquido.

 No la use al estar tomando un bafio.

e No trate de agarrar una unidad que ha caido al agua. Desenchufe la unidad inme-
diatamente.

e No use la unidad si tiene alguna pieza dafiada (incluyendo el cable o el conector
de alimentacion), si ha sido sumergida en agua o si se ha caido. Envie la unidad sin
demora a que se examinada y reparada.

e La unidad no debera usarse en un lugar donde se estén usando gas inflamable,
oxigeno o productos atomizados.

¢ Mantenga los orificios de ventilacion descubiertos. No coloque la unidad en una
superficie blanda en la que pudieran obstruirse los orificios.

o Si la taza de la medicacion esta vacia, no trate de operar la unidad.

o Si ocurre cualquier anomalia, no use la unidad hasta que no haya sido examinada
y reparada.

e |a unidad no deberé dejarse desatendida al estar conectada a la red eléctrica.

e No la incline ni sacuda mientras que esté en operacion.

e Desconecte la unidad de la toma de corriente eléctrica antes de la limpieza y el
llenado, y después de cada uso.

* No use accesorios que no hayan sido autorizados por el fabricante.

¢ No maneje la unidad o el Adaptador AC con las manos mojadas.

e No desmonte o intente arreglar esta unidad

 No utilice este aparato o en circuitos de anestesia o de respiracion forzada

Precauciones de operacion

e Se recomienda encarecidamente una supervision estrecha cuando la unidad es usa-
da por nifios o personas con discapacidad.

e Mantenga sus ojos alejados de la salida de la neblina de medicacion.

e | a capacidad méxima de la taza de la medicacién es de 5 ml'y no debera sobrepa-
sarse.

 No use esta unidad al estar conduciendo un vehiculo.

o Si se presenta cualquier malestar o anomalia, pare el uso de la unidad inmediata-
mente.

 No utilice este aparato si el tubo de aire esta doblado

e | a Pentamidine no es una medicacién aprobada para su uso con este aparato

Precauciones de almacenaje

© No guarde la unidad en un lugar expuesto directamente al sol, a altas temperaturas
0 humedad.

* Mantenga la unidad fuera del alcance de nifios pequefios.

e Siempre mantenga la unidad desconectada de la red eléctrica mientras que no la
esté usando.

Precauciones de limpieza

o Examine el filtro de aire, el dispositivo nebulizador, la boquilla y cualquier otra pieza
opcional antes de cada uso. Las piezas que estén sucias o desgastadas deberan
sustituirse.

© No sumerja la unidad en agua. La unidad podra quedar dafiada.

o Desconecte la unidad de la toma de corriente eléctrica antes de la limpieza.

e Limpie todas las piezas necesarias después de cada uso del modo descrito en este
manual de usuario.

o Elimine siempre cualquier resto de medicacion después de cada uso. Use medicacion
nueva cada vez que utilice este aparato.

© No almacene el tubo de aire con humedad o restos de medicacion ya que esto podria
ocasionar infecciones bacterianas

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD MEDICO:

Ni este manual ni el producto se han concebido para sustituir cualquier consejo pro-
porcionado por parte de su doctor u otro profesional médico.

No use la informacion presentada aqui o este producto para el diagnéstico o el trata-
miento de un problema de salud, o para recetar alguna medicacion. Si sospecha tener
algtin problema médico, consulte a un médico sin demora.

La vida Util de este dispositivo es como sigue, asumiendo que el producto

se utiliza para nebulizar 2 ml. de medicacion unas 2 veces al dia durante

8 minutos cada vez a una temperatura ambiente de 25° C.

La vida del equipo suministrado puede variar dependiendo de las condiciones ambi-
entales de uso.

e Unidad central 5 afios

e Dispositivo nebulizador 1 afio

e Tubo de aire , Boquilla acodada 1 afio

e Filtro de aire 60 dias

e Mascara de nifio, Mascara de adulto 5 afios

Especificaciones del producto

Adaptador AC DC12V, 1A

Potencia AC100~240V, 50~60Hz

Consumo de potencia <12W

Nivel sonoro < 53 dBA (a 1 m de distancia del NB80)

Rango de presion del compresor
Rango de presion de operacion

> 16 psi (110 kPa)
> 8 psi (55 kPa)

Caudal >3.0 lpm
Rango de temperatura de operacion ~ De 50 a 104°F (de 10 a 40°C)
Rango de humedad de operacion <90% HR

Rango de presion ambiental de
funcionamiento

700 - 1060 hPa

De -4 a 140°F (de -20 a 60°C)

<90 % HR

145mmx109mmx73mm (5.71x4.29x2.87 inch)
600 g (sin accesorios)

5ml(cc)

<3.0pm

Rango de temperatura de almacenaje
Rango de humedad de almacenaje
Dimensiones (L x A x H)

Peso

Capacidad de medicacion

Tamafio de particulas (MMAD)

Valvula completamente abierta

> 0.25ml/min (Solucién Salina del 0.9%)
Valvula cerrada > 0.1ml/min

(Solucion Salina del 0.9%)

Velocidad de nebulizacion promedio

Dispositivo nebulizador, Tubo de aire, Boqui-

Accesorios estandar Ila, filtros (5 uds.), Mascara de adulto y nifio

*Sujeto a modificaciones técnicas sin notificacion.

-—

B VB

technology

*El rendimiento podra variar con medicamentos como suspensiones o alta viscosi-
dad. Vea la hoja de datos del abastecedor del medicamente para mas detalles.
A Identificacion del producto
1. Dispositivo nebulizador 2. Boquilla
4. Filtro de aire 5. Méscara de nifio
7. Adaptador AC 8.Tubo de aire
10. Salida de aire 11. Interruptor

3. Boquilla acodada

6. Méascara de adulto

9. Ranura del filtro de aire
12. Jack para adaptador AC

B Tecnologia de valvula ajustable

La tecnologia propia de valvula ajustable permite el suministro de medicaciones de
distintas viscosidades en funcion del estado de cada paciente y las necesidades del
momento.

Nuestra tecnologia de valvula regulable permite al usuario ajustar distintos niveles del
los de nebulizacion en un rango entre 0.1 —0.25 ml/ min con un tamafio de particula
consistente.

Los niveles de nebulizacién pueden ser ajustados por el usuario de una manera muy
sencilla y sin necesidad de intercambiar ningin componente. Altos niveles de nebu-
lizacion / apertura méxima es para medicaciones con una alta viscosidad y pacientes
con una alta capacidad respiratoria mientras que niveles bajos de nebulizacion con la
valvula cerrada son mas apropiados para nifios con una menor capacidad respiratoria.

C Ensamblaje de su dispositivo nebulizador

Siga las instrucciones de limpieza en este manual de usuario bajo “Técnica de limpie-

za" antes de usar su dispositivo nebulizador por primera vez o después de que haya

estado almacenado por un periodo prolongado.

ACUERDESE: Siempre desenchufe el compresor y asegurese de que el interruptor

esté puesto en la posicion de APAGADO antes de la limpieza, el ensamblaje, y antes

y después de cada uso.

1. Coloque el compresor en una superficie plana y estable, al alcance de la mano.

2. Suavemente, gire y levante en linea recta la tapa del dispositivo nebulizador para
separar éste en dos partes (taza de la medicacion y tapa).

3. Asegurese de que la boquilla esté instalada correctamente en la cubierta superior.
El vastago dentro de la taza de la medicacion se inserta en el tubo del boquilla.

4. Agregue la cantidad de la medicacion recetada a la taza de la medicacion.

5.Vuelva a ensamblar el dispositivo nebulizador enroscando la taza de la medicacion
y la tapa cuidadosamente. Asegurese de que las dos partes estén firmemente en-
sambladas.

ADVERTENCIA: Este simbolo en el producto significa que se trata de un

K producto electronico y, en conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU,
los productos electronicos deberan desecharse en su centro de reciclaje local
para un tratamiento seguro.

D operacion de su nebulizador

El dispositivo nebulizador funciona hasta un angulo de 45°. Si el angulo supera los

45° no se generara aerosol.

1. Conecte un extremo del conector de tubo de aire en el salida de aire.

2. Con precaucion, conecte el extremo opuesto de conector de tubo de aire en el
vastago del dispositivo nebulizador.

3. Encaje la boquilla acodada o alguna méscara opcional en la parte superior del
dispositivo nebulizador.

4. La capacidad de la taza de la medicacién es de 2~5 ml.

NOTA: Después de cada uso se recomienda un periodo de reposo de 30 minutos.

Operacion de su nebulizador

Después de cada uso:

1. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentacion.

2. Permita que la unidad se enfrie completamente.

3. Con precaucion, desencaje el tubo de aire del dispositivo nebulizador y tire la me-
dicacion sobrante.

4. Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas en este manual de usuario.

E Uso del adaptador AC

1. Verifique que el interruptor esté en la posicion de APAGADO.

2.Conectar el adaptador AC en el jack para adaptador AC en el lado trasero de la
unidad.

3.Enchufar el adaptador AC en la toma de corriente. (Los adaptadores AC requieren el
voltaje y la corriente indicados cerca del jack para adaptador AC.)

4. Use solo el adaptador AC autorizado con este nebulizador.

5. Ponga el interruptor en la posicion “ON".

F  Procedimientos de limpieza

Técnica de enjuague (ejecutado después de cada tratamiento o antes del primer uso)

1. AsegUrese de que el interruptor se haya puesto en la posicion de APAGADO y que
la unidad se haya desconectado de la fuente de alimentacion.

2. Desconecte el tubo de aire de la base del dispositivo nebulizador.

3. Gire y levante suavemente la tapa del dispositivo nebulizador para abrir y separar
las partes.

4. Enjuague el dispositivo nebulizador y los componentes con agua caliente de la llave.

5. Séquelos con toallas limpias o permita que se sequen completamente al aire.

6. Vuelva a ensamblar el dispositivo nebulizador.

NOTA: Para la primera limpieza o después de que la unidad haya estado almacenada

durante un periodo prolongado, limpie todos los componentes a fondo, excepto el

tubo de aire. El dispositivo nebulizador es resistente a lavaplatos.

Limpieza del compresor

Limpie el compresor diariamente usando un trapo suave.

NOTA: Cualquier otra forma de limpieza u otros productos de limpieza podrian dafiar

el acabado de la unidad.

G Cambio de filtro

Es importante cambiar el filtro de aire al ponerse de color gris el filtro de aire.

1. Retire la tapa del filtro de aire tirdndola suavemente hacia delante.

2. Deseche el filtro gris.

3. Sustityalo con un nuevo filtro limpio.

4.Vuelva a montar la tapa del filtro de aire seguramente en la unidad.

NOTA: Los filtros de aire no pueden lavarse. Sélo deberan usarse filtros de aire NB8O.
No los sustituya con ningun material alternativo como algodén. No opere la unidad
sin filtro de aire.

Localizacion de fallas

Si se presenta cualquier anomalia durante el uso, por favor compruebe y corrija lo
siguiente:
. La unidad no funciona al pulsar el interruptor: Verifique la conexion AC en la toma
de corriente.
. Ninguna nebulizacién o una velocidad de nebulizacién demasiado baja:
o Verifique que haya medicacion en la taza del dispositivo nebulizador.
o Examine el dispositivo nebulizador con respecto a dafios.
o \erifique la posicion del aspersor dentro del dispositivo nebulizador.
e Aseglrese de que el tubo de aire y otros componentes estén encajados adecua-
damente.
 Examine el filtro de aire y sustitdyalo en caso necesario.

N

Proteccion contra choques eléctricos:

e Equipo de clase II. D k

Piezas aplicadas de tipo BF:
e Boquilla y méscara.

Proteccidn contra la penetracion nociva de agua :
° P21

Grado de seguridad en la presencia de anestésicos inflamables u oxigeno:
® No AP/APG (no adecuado para el uso en la presencia de anestésicos inflamables
u oxigeno)

DE Deutsch

Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie den Vernebler NB80 mit Kompressor erworben haben. Bei sorg-
faltiger Verwendung und Pflege wird Ihnen Ihr Vernebler viele Jahre lang zuverldssige
Dienste leisten. Dieses Gerat arbeitet mit normaler Wechselspannung. Die Behandlung
ist schnell, sicher und bequem, so dass sich dieses Gerdt ideal fiir alle Altersgruppen
eignet. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung griindlich durchzulesen, damit Sie die
Funktionen Ihres Verneblers kennen lernen. Der Kompressor fir Ihren Vernebler sollte
unter Aufsicht eines zugelassenen Arztes bzw. eines Spezialisten fiir Atemwegbehand-
lungen betrieben werden. Mit Unterstiitzung Ihres Arztes bzw. Ihres Therapeuten fir
Atemwegserkrankungen kénnen Sie sicher sein, dass Sie die effektivste Inhalationsbe-
handlung fir Ihre Atemwegserkrankungen erhalten.

HINWEIS: |hr Vernebler ist zur Behandlung von Asthma, COPD und anderen Erkran-
kungen der Atemwege vorgesehen, bei denen wahrend der Therapie ein Medikament
in Aerosolform bendtigt wird. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. lhrem Apotheker,
ob die Ihnen verschriebenen Medikamente fiir den Einsatz mit dem Vernebler zugelas-
sen sind. Richten Sie sich in Bezug auf Art, Dosis und Medikation nach den Anweisun-
gen lhres Arztes bzw. Therapeuten flir Atemwege.

Dieses Gerat erfilllt die Vorschriften der EU-Richtlinie 93/42/EWG (Medizingeratericht-
linie) sowie die Anforderungen der Europdischen Norm EN 13544-1:2007+A1:2009,
Gerdte zur Atemwegetherapie — Teil 1: Verneblersysteme und ihre Teile.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat
verwenden, und heben Sie diese auf.

Vorsicht

Bitte beachten Sie bei Bedienung Ihres Verneblers die allgemeinen Sicherheitsvorschrif-
ten. Dieses Gerat sollte nur fiir den bestimmungsgemassen Zweck entsprechend der
Beschreibung in dieser Anleitung verwendet werden und nur mit Medikamenten unter
Aufsicht und nach Anweisung lhres Arztes. Das Gerat darf nicht in Verbindung mit
Anasthesie Masken oder Beatmungsschlduchen verwendet werden.

Vorsichtsmassnahmen fiir das Produkt

Die folgenden Informationen vor Gebrauch lesen!

o \ermeidung elektrischer Schldge: Halten Sie das Gerdt von Wasser fern.

e Tauchen Sie das Gerdt nicht in Fliissigkeit.

o Wenden Sie das Gerat nicht wahrend des Badens an.

o Greifen Sie nicht nach einem Gerét, das in Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort den
Netzstecker.

e \erwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigte Teile besitzt (das gilt auch fir
Netzstecker), wenn es in Wasser eingetaucht oder fallengelassen wurde. Senden Sie
das Gerat unverziiglich zur Priifung und Reparatur ein.

e Das Gerdt darf nicht in Gegenwart entflammbarer Gase, in Gegenwart von Sauer-
stoff- oder Aerosolsprayprodukten verwendet werden.

e Halten Sie die Luftschlitze gedffnet. Stellen Sie das Gerdt nicht auf eine weiche
Oberfliche, wo die Offnungen verdeckt werden konnen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn die Medikamentenschale leer ist.

o \erwenden Sie das Gerat bei anormalem Verhalten erst wieder, wenn das Gerat
geprift und repariert wurde.

e Lassen Sie das Gerdt nicht unbeaufsichtigt in angeschlossenem Zustand.

e Kippen oder schiitteln Sie das Gerat nicht wahrend des Betriebs.

e Trennen Sie das Gerdt vor Reinigung, Nachfiillen und nach jeder Verwendung von
der Steckdose.

e \erwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anbaugerate.

o Fassen Sie das Gerat oder Netzteil nicht mit nassen Handen an.

e Das Gerat darf nicht auseinander gebaut oder selbst repariert werden.

e Das Gerdt darf nicht in Verbindung mit Andsthesie Masken oder Beatmungsschldu-
chen verwendet werden.

Bedienungshinweise

o Wird das Gerat von Kindern oder Behinderten verwendet, muss die Aufsicht durch
einen Erwachsenen gewahrleistet sein.

o Halten Sie Ihre Augen vom Medikamentennebel fern.

e Das maximale Fassungsvermdgen der Medikamentenschale betrdgt 5 ml, die Medi-
kamentenschale sollte nicht iiberfiillt werden.

e \erwenden Sie dieses Gerat nicht, wahrend Sie ein Fahrzeug fiihren.

o Bei anormalem Verhalten oder Unwohlsein schalten Sie das Gerat sofort aus.

e \erwenden Sie das Gerat nicht, wenn der Luftschlauch gebogen ist.

e Pentamidine ist kein zugelassenes Medikament zur Verwendung von diesem Gerét.

Hinweise zur Lagerung

e Lagern Sie das Gerdt nicht in direktem Sonnenlicht, bei hohen Temperaturen oder
Luftfeuchtigkeit.

o Dieses Gerat gehdrt nicht in Kinderhdnde.

® Trennen Sie das Gerat immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.

Reinigungshinweise

o Uberpriifen Sie Luftfilter, Vernebler, Mundstiick und alle anderen (optionalen) Teile
vor jedem Gebrauch. Schmutzige oder abgenutzte Teile sollten ausgetauscht werden.

e Tauchen Sie das Gerdt nicht in Wasser. Dies kann das Gerat schadigen.

e Trennen Sie das Gerdt vor der Reinigung von der Steckdose.

o Reinigen Sie alle erforderlichen Teile nach jeder Verwendung entsprechend der An-
weisung in dieser Anleitung.

o Ubrig gebliebene Medikamente im Inhalatbecher nach jedem Gebrauch entsorgen.
Verwenden Sie jedes Mal frische Medikamente.

o Bewahren Sie den Luftschlauch gesdubert und getrocknet auf. Andernfalls konnte es
zu Infektionen flihren, da sich Bakterien im Schlauch bilden kénnen.

MEDIZINISCHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Bedienungsanleitung und dieses Gerat sind kein Ersatz fiir die Konsultation lhres
Arztes oder einer anderen medizinischen Fachkraft.

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung bzw. die Benutzung dieses Gerats
sind kein Ersatz fiir eine Diagnose, die Behandlung gesundheitlicher Beschwerden oder
fir die Verschreibung eines Medikaments. Wenn Sie der Meinung sind oder vermuten,
dass Sie medizinische Beschwerden haben, wenden Sie sich unverziiglich an lhren Arzt.

Gebrauchszeitraume sind wie folgt: 2ml Medikament 2 Mal pro Tag fir 8 Minuten,
jedes Mal bei Raumtemperatur (25°C).
Gebrauchszeitraum hangt von der Betriebsumgebung ab.

e Hauptgerat 5 Jahre

o \ernebler-Satz 1 Jahr

o Luftschlauch, Winkelmundstick 1 Jahr

o Luftfilter 60 Tage

e Kindermaske, Erwachsenenmaske 5 Jahre
Produktspezifikation

Adapter DC12V, 1A
Stromversorgung AC 100~240V, 50~60 Hz
Leistungsaufnahme < 12 Watt

< 53 dBA (1 Meter von NB80 entfernt)

> 110 kPa (16psi)

> 55 kPa (8 psi)

> 3.0 Liter/min

10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)

<90 % rF

700-1060 hPa

-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140°F)

<90 % RH

145mmx109mmx73mm (5,7 1x4,29x2,87 Zoll )

Gerduschentwicklung
Druckbereich Kompressor
Betriebsdruckbereich
Luftdurchfluss
Betriebstemperaturbereich
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Betriebsluftdruckbereich
Lagertemperaturbereich
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
Abmessungen (L x B x H)

Gewicht 0.6 Kg (ohne Zubehér)
Fassungsvermdgen fiir Medikament 5 ml (cc)
Partikelgrésse (MMAD) <3.0um

Mittelwert der Zerstaubung Voll gedffnetes Ventil > 0.25ml/min (0.9%
Kochsalzlésung); Geschlossenes Ventil >

0.1ml/min (0.9% Kochsalzlésung)

15~20mins.

95~100°C
(203~212°F)

AC Adapter
[S2Ca¢
(23.8/@1.35)

3

<40°C
(104°F)

Standardzubehor Vernebler-Satz, Luftschlauch, Mundsttick,

Filter (5 Stiick), Maske fur Erwachsene und
Maske fir Kinder

*Technische Veranderungen jederzeit vorbehalten
*Die Leistung kann je nach den verwendeten Medikamenten (Suspensionen oder

Fliissigkeiten mit hoher Viskositat) unterschiedlich sein. Weitere Details finden Sie
im Datenblatt des Medikamentlieferanten.

A Produktidentifizierung
1. Vernebler-Satz
4. Luftfilter
7. Netzteil

10. Luftausgang

3. Winkelmundstiick
6.Erwachsenenmaske
9. Luftfilterschlitz

12. Netzteilbuchse

2. Dlse

5. Kindermaske

8. Luftschlauch
11. Netzschalter

B Regulierbares Ventil- Technologie

Durch das regulierbare Ventil ist man in der Lage Medikamente mit unterschiedlichen
Viskositats-Stufen einzunehmen, je nach Bedtirfnis des Benutzers. Unsere VA-Techno-
logie ermdglicht dem Benutzer je nach Gebrauch die Vernebler-Rate 0.1-0.25 ml/min
bei gleichbleibender Partikelgrosse einzustellen.

Die Vernebler-Rate kann fir jeden Benutzer sehr einfach eingestellt werden, ohne den
Behélter zu wechseln. Hoher Vernebler-Rate/ voll gedffnetes Ventil ist geeignet fiir Me-
dikamente mit hoher Viskositdt sowie fiir Benutzer mit hoher Atemkapazitat. Wogegen
eine tiefere Vernebler-Rate mit geschlossenem Ventil fiir Kinder/Kleinkinder mit tieferer
Atemkapazitat geeignet ist.

C Zusammenbau lhres Inhalators

Folgen Sie den Reinigungshinweisen in dieser Anleitung im Abschnitt , Reinigungsver-

fahren”, bevor Sie Ihren Vernebler erstmals bzw. nach langerer Lagerung verwenden.

WICHTIGER HINWEIS: Trennen Sie immer den Kompressor vom Netz und achten Sie

darauf, dass der Netzschalter in Stellung “OFF" steht, bevor Sie das Gerat reinigen,

zusammenbauen sowie vor und nach jeder Verwendung.

1. Stellen Sie den Kompressor auf einer ebenen, stabilen Oberflache in Reichweite ab.

2. Verdrehen Sie den Deckel des Verneblers leicht, und ziehen Sie ihn gerade nach oben
ab, um die beiden Teile (Medizinschale und Abdeckung) zu 18sen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Duse korrekt an die obere Abdeckung angeschlossen ist.
Der Stdssel in der Medikamentenschale muss in dem Rohrchen der Dise sitzen.

4. Geben Sie die korrekte Menge des verschriebenen Medikaments in die Medika-
mentenschale.

5. Bauen Sie den Vernebler vorsichtig wieder zusammen, indem Sie Medikamenten-
schale und Abdeckung gegeneinander verdrehen. Achten Sie darauf, dass die beiden
Teile fest sitzen.

elektronisches Gerat entsprechend der europdischen Richtlinie 2012/19/EU
handelt, und dass das elektronische Gerat iber das lokale Recyclingzentrum
B icher entsorgt werden muss.

ﬁ ACHTUNG: Das Symbol auf diesem Produkt bedeutet, dass es sich um ein

D Bedienung lhres Verneblers

Der Vernebler kann in einem Winkel bis 45° verwendet werden. Wenn der Winkel gro-

sser als 45° ist, kann kein Aerosol entstehen.

1. Schliessen Sie ein Ende des Luftausgang an dem Schlauchanschluss an.

2. Verbinden Sie vorsichtig das andere Ende des Luftschlauchs mit dem Anschluss am
Grundgerat des Vernebler-Satz.

3. Schliessen Sie das linke Mundstlick bzw. eine Atemmaske an der Oberseite des Verneb-
lers an.

4. In die Medikamentenschale kdnnen 2~5 ml eingefiillt werden.

HINWEIS: Eine 30 miniitige Pause ist empfehlenswert nach jedem Gebrauch.

Bedienung lhres Verneblers

Nach jedem Gebrauch:

1. Trennen Sie das Gerdt von der Stromversorgung.

2. Lassen Sie das Gerat komplett abkuhlen.

3. Entfernen Sie vorsichtig den Luftschlauch vom Vernebler-Satz und giessen Sie Rest-
medikament heraus.

4. Folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung in dieser Anleitung.

E Verwendung des Netzadapters

1. Priifen Sie, ob der Netzschalter in Stellung “OFF" steht.

2. Schliessen Sie den Netzadapter an der Netzadapterbuchse an der Riickseite des
Gerats an.

3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. (Bei Netzadaptern sind die Netz-
spannung und der Strom neben der Buchse des Netzadapters angegeben).

4. Verwenden sie nur den fiir diesen Vernebler zugelassenen Netzadapter.

5. Driicken Sie den Netzschalter in Stellung “ON".

F Reinigungsverfahren

Spilen (nach jeder Behandlung) oder vor Inbetriebnahme

1. Priifen Sie, ob der Netzschalter in Stellung “OFF" steht und das Gerdt vom Netz
getrennt wurde.

2.Trennen Sie den Luftschlauch vom Hauptgerat des Verneblers.

3. Offnen Sie den Deckel des Verneblers durch vorsichtiges drehen, und ziehen Sie
ihn ab.

4. Splilen Sie den Vernebler und die Teile mit heissem Leitungswasser ab.

5. Trocknen Sie die Teile mit sauberen Tlichern, oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

6. Bauen Sie den Vernebler wieder zusammen.

HINWEIS: Reinigen Sie alle Komponenten ausser den Luftschlauch bei der ersten Rei-

nigung bzw. nach langerer Lagerung des Gerats grindlich. Der Vernebler-Satz ist fiir

die Reinigung im Geschirrspiler geeignet.

Reinigung des Kompressors

Wischen Sie den Kompressor tdglich mit einem weichen Tuch ab.

HINWEIS: Andere Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel kdnnen die Oberflache

des Gerats schadigen.

G Filter wechseln

Es ist wichtig, die Luftfilter immer etwa dann zu wechseln, wenn diese sich grau farben.
1. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung, indem Sie sie leicht nach vorn ziehen.

2. Entsorgen Sie den grauen Filter.

3. Setzen Sie einen neuen, sauberen Luftfilter ein.

4. Lassen Sie die Luftfilterabdeckung wieder am Gerét einrasten.

HINWEIS: Luftfilter kdnnen weder gereinigt noch gewaschen werden. Es kdnnen nur
Luftfilter des Typs NB8O verwendet werden. Verwenden Sie keine Ersatzmaterialien,
beispielsweise keine Watte. Verwenden Sie das Gerat nicht ohne Luftfilter.

Fehlerbehebung

Falls wahrend der Verwendung Stérungen auftreten, priifen und korrigieren Sie
Folgendes:
1. Das Gerdt arbeitet nicht, obwohl der Netzschalter gedrtickt ist:
Prifen Sie den Netzanschluss und die Steckdose.
2. Kein Nebel oder zu wenig Nebel:
o Priifen Sie, ob sich Medikament in der Medikamentenschale befindet.
e Den Vernebler auf Schaden tiberpriifen.
o Priifen Sie die Position der Dlise im Vernebler.
o Achten Sie darauf, dass Luftschlauch und andere Komponenten richtig angebaut sind.
o Priifen Sie den Luftfilter und ersetzen Sie diesen bei Bedarf.

Schutz gegen elektrischen Schlag:
o Klasse Il Ausriistung N
Verbundene Geréate des Typs BF: D W

o Mundstiick und Maske

Schutz gegen Schaden durch Eindringen von
Wasser :
® P21

Sicherheitsklasse in der Ndhe von entziindlichen Anéasthetika
oder Sauerstoff:
o Kein Gerdt der Kategorie AP/APG (nicht geeignet fiir den Einsatz in Gegenwart
entflammbarer Andsthetika oder in Gegenwart von Sauerstoff).

FR Francaise

Introduction

Merci d'avoir acheté le nébulisateur a compression NB80. Un entretien et un usage
adéquats du nébulisateur garantiront ses performances pendant de nombreuses
années. Cet appareil fonctionne sur une alimentation CA. Grace a des traitements
délivrés rapidement, de maniére s(re et pratique, |'appareil convient parfaitement a
tous les ages. Nous vous encourageons a lire attentivement ce mode d'emploi pour
connaitre les fonctions du nébulisateur. Le nébulisateur & compression doit étre utilisé
sous la surveillance d'un médecin agréé et/ou d'un inhalothérapeute. En collaboration
avec votre médecin et/ou votre inhalothérapeute, vous avez la garantie de bénéficier
du traitement par inhalation le plus efficace et le mieux adapté a votre pathologie
respiratoire.

REMARQUE: le nébulisateur est destiné au traitement de I'asthme, de la broncho-
pneumopathie chronique obstructive et d'autres maladies respiratoires pour lesquelles
un médicament sous forme d'aérosol est nécessaire pendant le traitement. Consultez
votre médecin et/ou votre pharmacien pour déterminer si I'utilisation de votre médi-
cament prescrit est approuvée avec ce nébulisateur. Concernant le type, la dose et
le régime de traitement, suivez les consignes de votre médecin ou inhalothérapeute.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive européenne 93/42/CEE
(directive relative aux appareils médicaux) et de la norme européenne EN 13544-
1:2007+A1:2009 Appareils de thérapie respiratoire - Partie 1: Systemes de nébulisa-
tion et leurscomposants.

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'instructions avant d'utiliser le produit
et veuillez conserver ce manuel.

Mises en garde

Observez les consignes de sécurité générales lors de I'utilisation du nébulisateur. Cet
appareil doit étre utilisé uniquement aux fins prévues, comme décrit dans ce mode
d’emploi, et avec les médicaments uniquement sous surveillance de votre médecin. Ne
pas utiliser I'appareil dans les circuits respiratoires d'anesthésie ou d'un ventilateur.

Mises en garde sur le produit

LISEZ CE QUI SUIT AVANT UTILISATION

e Pour éviter tout choc électrique: éloignez I'appareil de tout point d'eau.

© Ne plongez pas I'appareil dans un liquide.

o N'utilisez pas |'appareil en prenant un bain.

o N'essayez pas d'attraper |'appareil tombé dans I'eau, mais débranchez-leimmédia-
tement.

o N'utilisez pas I'appareil s'il comporte des pieces endommagées (y compris le cordon
d'alimentation ou la prise), s'il a été plongé dans I'eau ou a été tombé. Envoyez
rapidement I'appareil au service de réparation.

o |'appareil ne doit pas étre utilisé avec des gaz inflammables, de I'oxygene ou des
aérosols.

o Laissez les fentes d'air ouvertes. Ne posez pas |'appareil sur une surface molle o les
ouvertures peuvent étre bloguées.

o Si le réservoir de médicament est vide, n'essayez pas de faire fonctionner I'appareil.

o Si une anomalie se produit, nutilisez plus I'appareil tant qu'il n'a pas été examiné
et réparé.

o 'appareil ne doit pas étre laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

o N'inclinez pas et ne secouez pas I'appareil en cours d'utilisation.

o Débranchez I'appareil de la prise électrique avant le nettoyage et le remplissage et
aprés chaque utilisation.

o N'utilisez pas d'accessoires sauf en cas de recommandation du fabricant.

o Ne manipulez pas Bloc secteur CA |'appareil avec les mains humides.

® Ne pas démonter ou tenter de réparer |'appareil.

o Ne pas utiliser |'appareil dans les circuits respiratoires d'anesthésie ou de ventilation.

Mises en garde sur le fonctionnement

o La surveillance étroite d'un adulte est fortement recommandée lorsque |'appareil est
utilisé par des enfants ou des personnes infirmes.

o Evitez tout contact entre le nuage de vapeur de médicament et les yeux.

e |a capacité maximale du réservoir de médicament est de 5 ml. Le réservoir ne doit
pas étre trop rempli.

o N'utilisez pas cet appareil en conduisant.

e En cas d'inconfort ou d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser I'appareil.

o Ne pas utiliser I'appareil si le tuyau d'air est plié.

e La pentamidine n'est pas un médicament approuvé pour une uti lisation avec cet
appareil.

Mises en garde sur le stockage

o Ne placez pas |'appareil a la lumiére directe du soleil, dans des conditions de tem-
pérature ou d'humidité élevées.

e Gardez I'appareil hors de portée des enfants.

 Débranchez toujours |'appareil s'il n'est pas utilisé.

Mises en garde sur le nettoyage

o \/érifiez le filtre a air, le nébulisateur, I'embouchure et tout autre composant facultatif
avant chaque utilisation. Les piéces sales ou usagées doivent étre remplacées.

o Ne plongez pas I'appareil dans I'eau, au risque de I'endommager.

 Débranchez I'appareil de la prise électrique avant nettoyage.

o Nettoyez toutes les pieces nécessaires aprés chaque utilisation comme indiqué dans
ce mode d'emploi.

 Toujours jeter tout médicament restant dans la coupelle de médicament aprés chaque
utilisation. Utiliser les médicaments frais chaque fois que vous utilisez I'appareil.

o Ne pas stocker le tube d'air avec de I'humidité ou de médicaments restant dans le
tube d'air. Cela pourrait entrainer une infection a la suite des bactéries.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE MEDICALE:

Ce mode d'emploi et ce produit ne remplacent pas les recommandations d'un médecin
ou autre professionnel médical.

N'utilisez pas les informations contenues ici, ni ce produit pour diagnostiquer ou traiter
un probléme de santé ou pour prescrire un traitement. Si vous avez ou supposez avoir
un probléme de santé, consultez immédiatement votre médecin.

Périodes durables sont les suivants, a condition que le produit est utilisé a nébuliser
2ml de médicaments 2 fois par jour pendant 8 minutes a chaque fois a la température
ambiante (25 ° Q).

Durable période peut varier selon I'environnement d'utilisation.

o Unité principale 5 années

o Kit nébulisateur 1 année

® Tube d'air, Embouchure coudée 1 année

o Filtre a air 60 jours

® Masque enfant,Masque adulte 5 années

Spécifications sur le produit

Adaptateur DC12V, 1A

Alimentation CA 100~240V, 50~60 Hz
Consommation électrique < 12W

Niveau sonore < 53 dBA (a 1 métre du NB80)
> 16 psi (110 kPa)

> 8 psi (55 kPa)

Plage de pression du compresseur

Plage de pression de fonctionnement

Plage de flux par de fonctionnement >3,0 I/min
Plage de température de fonctionnement 10°C a 40°C (50°F a 104°F)
Plage d’humidité de fonctionnement <90 % HR

Plage de pression atmosphérique de fonc- 700-1060 hPa
tionnement est

-20°C & 60°C (-4°F a 140°F)
<90 % HR

Plage de température de stockage
Plage d'humidité de stockage

145mmx109mmx73mm
(5,71x4,29x2,87 pouces)

Dimensions (L x I x h)

Poids 600 g (sans accessoires)
Capacité de médicament 5 ml (cc)
Taille de particule (MMAD) <3,0pm

Vitesse de nébulisation moyenne Vanne ouverture compléte > 0,25ml/min
(0,9% de solution saline)

Vanne fermée > 0, ml/min (0,9% de
solution saline)

kit nébulisateur, tube d'air, embouchure,

filtres (x5), masque adulte et enfant

Accessoires standard

*Soumis a modification technique sans préavis.

*Les performances peuvent varier avec les médicaments tels que les suspensions ou
une viscosité élevée. Voir la fiche de données du fournisseur du médicament pour
en savoir plus.

A Identification de produit

1. Kit nébulisateur 2. buses 3. Embouchure coudée
4. Filtre a air 5.Masque enfant 6. Masque adulte
7. Bloc secteur CA 8. Tube d'air 9. Fente du filtre a air

10. Sortie d'air 11. Interrupteur 12. Prise jack pour bloc secteur CA

B Technologie de vanne réglable

La valve brevetée de réglage est en mesure d'offrir des médiations niveau de viscosité
différente en fonction des conditions de chaque utilisateur et les besoins a I'aise.
Notre technologie de VA permet aux utilisateurs de régler différents niveaux de taux
de nébulisation allant de 0,1 & 0,25 ml / min a granulométrie constante.

Les taux de nébulisation peuvent étre ajustés par |'utilisateur d'une maniére trés
simple sans échange de pieces. Haut taux de nébulisation / ouverture compléte est
pour les médicaments de haute viscosité et une plus grande utilisation de la capacité
respiratoire alors que le taux inférieur nébulisation avec fermeture de la vanne sera
plus approprié pour les enfants / bébés ayant une capacité inférieure a respirer.

C Assemblage du nébulisateur

Suivez les consignes de nettoyage de ce mode d'emploi de la section «Technique de
nettoyage» avant d'utiliser le nébulisateur pour la premiére fois ou aprés son entre-
posage pendant une période prolongée.

A NOTER: débranchez toujours le compresseur et assurez-vous que I'interrupteur est

mis sur Arrét avant le nettoyage, I'assemblage et avant ou aprés chaque utilisation.

1. Posez le compresseur sur une surface plate et stable a portée de la main.

2.Tournez et soulevez doucement a la verticale le couvercle du nébulisateur pour le
diviser en deux parties (réservoir de médicament et couvercle).

3. Assurez-vous que la buse est correctement installé sur le couvercle supérieur. La
tige a l'intérieur du réservoir de médicament s'insere dans le tube du buses.

4. Ajoutez la quantité de médicament prescrite dans le réservoir.

5. Réassemblez le nébulisateur en tournant doucement le réservoir et le couvercle
ensemble. Assurez-vous que les deux parties sont ajustées.

AVERTISSEMENT: le symbole figurant sur ce produit signifie qu'il s'agit

ﬁ d'un produit électronique et, conformément & la directive européenne
2012/19/EU, les produits électroniques usagés doivent étre apportés dans
un point de collecte pour leur recyclage.

D Utilisation du nébulisateur

Le nébulisateur peut étre utilisé a un angle maximal de 45°. Si I'angle est supérieur a 45 °,

aucun aérosol est généré.

1. Fixez une extrémité du connecteur du tube d'air sur la sortie d'air.

2. Fixez avec soin |'extrémité opposée du connecteur du tube d'air sur la tige a la base du
Kit nébulisateur.

3. Fixez I'embouchure coudée ou le masque facultatif sur la partie supérieure du nébuli-
sateur.

4. La capacité du réservoir de médicament est de 2~5 ml.

REMARQUE: Un intervalle de 30 minutes est recommandé aprés chaque utilisation.

Utilisation du nébulisateur

Apres chaque utilisation:

1. Débranchez I'appareil de la source d'alimentation.

2. Laissez |'appareil complétement refroidir.

3. Détachez doucement le tube d'air du Kit nébulisateur et jetez tout reste de médicament.
4. Suivez les procédures de nettoyage indiquées dans ce mode d'emploi.

E Utilisation du bloc secteur CA

1. Vérifiez que I'interrupteur est mis sur Arrét.

2. Raccordez le bloc secteur CA a la prise jack CA au dos de I'instrument.

3. Branchez le bloc secteur CA sur la prise. (Les blocs secteur CA nécessaires sont
indiqués a coté de la prise jack CA.)

4. Utilisez seulement le bloc secteur CA autorisé avec ce nébulisateur.

5. Mettez I'interrupteur en position Marche.

F Procédures de nettoyage

Technique de ringage (effectuée aprés chaque traitement ou avant la premiére uti-

lisation)

1. Assurez-vous que l'interrupteur est mis sur Arrét et que I'appareil a été débranché
du secteur.

2. Débranchez le tube d'air de la base du nébulisateur.

3. Tournez et soulevez doucement le couvercle du nébulisateur pour I'ouvrir et le
séparer.

4. Rincez a I'eau chaude le nébulisateur et les composants.

5. Essuyez avec des serviettes propres ou laissez sécher complétement a I'air.

6. Réassemblez le nébulisateur.

REMARQUE: pour le premier nettoyage ou apres un entreposage de |'appareil pen-

dant une période prolongée, nettoyez a fond tous les composants, sauf le tube d'air.

Le Kit nébulisateur peut passer au lave-vaisselle.

Nettoyage du compresseur
Essuyez le compresseur tous les jours a I'aide d'un chiffon doux.
REMARQUE: les autres méthodes ou agents de nettoyage peuvent endommager la
finition de I'unité.
G Changement du filtre

II'est important de remplacer le filtre a air lorsqu'il devient gris.

1. Retirez le cache du filtre a air en le tirant doucement vers |'avant.

2. Jetez le filtre gris.

3. Remplacez-le par un nouveau filtre a air propre.

4. Refixez fermement le cache du filtre a air sur I'appareil.

REMARQUE: les filtres a air ne peuvent pas étre nettoyés ou lavés. Seuls les filtres
NB8O peuvent étre utilisés. Ne le remplacez pas par un autre matériau tel que du
coton. N'utilisez pas |'appareil sans filtre a air.

Dépannage
En cas d’anomalie en cours d'utilisation, vérifiez les points suivants et corrigez les
problemes:
1. L'unité ne fonctionne pas lorsque I'interrupteur est en position Marche:
Vérifiez la connexion CA a la prise.
2. Pas de vapeur ou faible volume de vapeur:
o Vérifiez que le réservoir contient le médicament.
o Vérifiez que le nébulisateur n'est pas endommagé.
o Vérifiez la position du gicleur a I'intérieur du nébulisateur.
o Assurez-vous que le tube d'air et les autres composants sont correctement
fixés.
o Vérifiez le filtre a air et remplacez-le si nécessaire.
Protection contre les chocs électriques:
e Equipement de classe II.

Piéces appliquées de type BF:
® Embouchure et masque.

Hy.y

Protection contre l'infiltration d’'eau :
* P21

Degré de sécurité en présence d'anesthésiques inflammables ou
d’oxygéne :
e Pas d'AP/APG (ne convient pas a un usage en présence d'anesthésiques inflam-
mables ou d'oxygene).



